Kutno, dn. 30.03.2017r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę oprzyrządowania do urządzeń medycznych.

Nr postępowania ZP/10/17

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dot. Pakietu nr 44, SWIZ, Umowa - Czy Zamawiający może określić częstotliwość i ilość zamawianych produktów? 

Zamawiający dopuszcza dostawy poduszek w ilości 50 szt. na kwartał.

2. Dot. Pakietu nr 44, SWIZ, Umowa - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy poduszek odbywały się kwartalnie po 50 szt.?

Zamawiający dopuszcza.

3. Dot. Pakietu nr 44, SWIZ, Umowa - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pierwszą dostawę w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy?

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 44.

Produkty które chcielibyśmy zaoferować są sprowadzane od producenta z zagranicy co nie pozwoli nam na dostarczenie ich w 1-3 dniowym terminie, chcemy się zabezpieczyć produktami na okres kwartalny.

4. Dot. Pakietu nr 44, SWIZ, Umowa § 3 pkt 6 - Czy Zamawiający dopuści zmianę w umowie § 3 pkt 6 na zapis: 

„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru, z tym że nie mniej niż 90% od ilości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu.”?

§ 3 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 30% wartości całego zamówienia.”
5. Dot. Pakietu nr 20 poz. 3 - czy Zamawiający dopuści kontener sterylizacyjny o wymiarach 580 x 80 x 150mm. Pozostałe parametry zostają zachowane. Proponowany wymiar nie odbiega znacząco od podanego w opisie przedmiotu zamówienia. (590x90x150).
Zgodnie z SIWZ.

6. Dot. Pakietu nr 20 poz. 7 - Prosimy o doprecyzowanie jakiego zakończenia ostrzy nożyczek preparacyjnych wymaga zamawiający ostro/ostre czy tępo/tępe?
tępo/tępe
7. Dot. Pakietu nr 20 poz. 13 - Prosimy o doprecyzowanie czy kleszcze Kocher mają być proste czy krzywe.
Proste i zagięte

8. Dot. Pakietu nr 20 poz. 14 - Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga nożyczek chirurgicznych O/T 14 cm czy 10,5cm. Zamawiający podał dwie różne długości dla jednego modelu nożyczek.
14cm

9. Dot. Pakietu nr 20 poz. 15 - Prosimy o podanie dokładniejszego opisu szczękorozwieracza, pozwoli to naszej firmie zaoferować właściwy model.
Szczękorozwieracz Roser-Konig długość 16cm

10. Dot. Pakietu nr 20 poz. 17 - Czy Zamawiający wymaga kleszczyków Magilla o długości 16cm, 20cm czy 25cm?
25cm

11. Dot. Pakietu nr 20 poz. 18 - Prosimy o podanie dokładniejszego opisu językotrzymacza dla dorosłych, pozwoli to naszej firmie zaoferować właściwy model.
Typ YOUNG 160mm

12. Dot. Pakietu Nr 20 pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści zamiast: 

Kontener sterylizacyjny, wykonany z anodyzowanego stopu aluminium, o wym 590x290x150 mm (dł.x szer.x wys.) z pokrywą perforowaną w kolorze srebrnym to:

Kontener sterylizacyjny, wykonany z anodyzowanego stopu aluminium, o wym 580x280x150 mm (dł.x szer.x wys.) z pokrywą perforowaną w kolorze srebrnym?


Zamawiający dopuszcza.

13. Dot. Pakietu Nr 20 pozycja 10 - Czy zamawiający dopuści zamiast: 

Nasadki do ostrzy jednorazowych nr 4 (dł. nasadki 14-15cm) to:

Nasadki do ostrzy jednorazowych nr 4 (dł. nasadki 13,5 cm)?


Zamawiający dopuszcza.

14. Dot. Pakietu Nr 20 pozycja 13 - Prosimy o doprecyzowanie czy: Kleszcze Kocher (18cm - 7 1/8)

Mają być proste czy odgięte?


Proste i zagięte

15. Dot. Pakietu Nr 20 pozycja 14 - Prosimy o doprecyzowanie czy: Nożyczki chirurgiczne 0/T 14 cm koniec ostry-tępy (10,5cm - 4 1/8). Mają być 14 cm czy 10,5 cm?

14 cm

16. Dot. Pakietu Nr 20 pozycja 14 - Prosimy o doprecyzowanie czy: Nożyczki chirurgiczne 0/T 14 cm koniec ostry-tępy (10,5cm - 4 1/8). Mają być proste czy odgięte?

Proste

17. Dot. Pakietu Nr 20 pozycja 15 - Prosimy o doprecyzowanie czy: Czy szczękorozwieracz ma być typu MOLT czy typu WHITEHEAD i jego wymiary – długość, czy ma to być model dziecięcy czy dla dorosłych?

Szczękorozwieracz Roser-Konig długość 16cm, dla dorosłych.
18. Dot. Pakietu Nr 20 pozycja 16 - Prosimy o doprecyzowanie czy: Nożyczki z kulką 20cm

Czy nożyczki mają być proste czy odgięte?


Odgięte
19. Dot. Pakietu Nr 20 pozycja 17 - Prosimy o doprecyzowanie czy: Kleszczyki Magilla mają być: noworodkowe – długość 160 mm?

dziecięce – długość 170 – 180 mm?

Czy dla dorosłych i jaka długość 200 czy 250 mm?


Dla dorosłych, długość 250 mm
20. Dot. Pakietu Nr 20 pozycja 18 - Prosimy o doprecyzowanie czy: Językotrzymacz dla dorosłych ma być typu YOUNG 170 mm?

Typ YOUNG 160 mm

21. Dot. Pakietu Nr 23, poz. 2 - Czy zamawiający może określić wymiar gniazda w uchwycie monopolarnym – średnica 2,4 czy średnica 4.

Średnica 2,4

22. Dot. Pakietu Nr 25, poz. 2 - Czy zamawiający może określić wymiar gniazda w uchwycie monopolarnym – średnica 2,4 czy średnica 4.

Średnica 2,4

23. Dot. Pakietu Nr 42 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu elektrod do defibrylacji kompatybilnych z defibrylatorem typu LIFEPAK 20 (pozycja nr 1 oraz 12 wg załącznika nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy)? Pozwoli to na złożenie oferty przez dostawcę urządzeń, akcesoriów oraz części zamiennych do defibrylatorów LIFEPAK autoryzowanego przez producenta, co za tym idzie daje gwarancję standardu jakości wykonania zamówienia.
Zgodnie z SIWZ.

24. Dot. Pakietu nr 20 poz. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kontener wym. 580x280x150mm, reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
25. Dot. Pakietu nr 20 poz. 10 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nasadki dł. 135mm, reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
26. Dot. Pakietu nr 20 poz. 13 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze nazwa własna Kocher Ochsner, reszta parametrów bez zmian.
Zgodnie z SIWZ.
27. Dot. Pakietu nr 20 poz. 14 - Czy Zamawiający wymaga nożyczki proste, czy zagięte?
Proste

28. Dot. Pakietu nr 20 poz. 15 - Czy Zamawiający może podać dokładniejsze informacje na temat wymaganego narzędzia. Model, wymiary, lub nr katalogowy?
Szczękorozwieracz Roser-Konig długość 16cm
29. Dot. Pakietu nr 20 poz. 17 - Czy Zamawiający wymaga kleszczyki o dł. 15, 17, 20, czy 25cm?
25cm

30. Dot. Pakietu nr 35, poz. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozwieracz dł. 135mm, reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
31. Dot. Pakietu nr 35, poz. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 120mm, reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
32. Dot. Pakietu nr 35, poz. 9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kaniula 2,0x80mm, reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
33. Dot. Pakietu nr 35, poz. 11 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze dł. 240mm, reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
34. Dot. Pakietu nr 35, poz. 12 i poz. 13 - Czy Zamawiający może podać dokładniejsze informacje na temat wymaganego narzędzia. Model, wymiary, lub nr katalogowy?
Poz. 12 Nożyczki do cięcia drutu o średnicy do 3mm, 22cm, 

Poz. 13 Nożyczki do cięcia drutu o średnicy do 3mm, 17cm, 
35. Dot. Pakietu nr 6 – Czy Zamawiający dopuści by maty dekontaminacyjne były dostarczane w ramach umowy w opakowaniu zbiorczym po 10 mat (1 mata = 30 warstw)?
Zamawiający dopuszcza.
36. Dot. Pakietu nr 35 poz. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w tym punkcie na kaniulę zagiętą z oliwką Luer 1,5x80 lub 2,0x80mm? Takie parametry nie odbiegają znacząco od wymaganych.
Zamawiający dopuszcza 1,5x80
37. Dot. Pakietu nr 7 - Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 Jednorazowego systemu do płukania grawitacyjnego z opcją odsysania o poniższych parametrach:


Endoskopowy zestaw ssąco-płuczący, sterowanie przyciskami z systemem niskooporowych dwuuszczelkowych zaworów, metalowa odkręcana kaniula 5mm (lub 10mm - do wyboru przez Zamawiającego) zakończona otworami bocznymi, grawitacyjny, możliwość podłączenia 2 butli, dwa zaciski na drenach doprowadzających wodę, przyciski i zakończenia drenów w dwóch kolorach ułatwiających poprawną identyfikację linii ssącej i płuczącej.


Zgodnie z SIWZ.

37. Dot. SIWZ - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z Ustawą Pzp.

38. Dot. Pakietu nr 20 poz. 9 - Prosimy o dopuszczenie trzonków o dł. 125 mm.

Zgodnie z SIWZ.
39. Dot. Pakietu nr 20 poz. 10 - Prosimy o dopuszczenie trzonków o dł. 135 mm.


Zamawiający dopuszcza.
40. Dot. Pakietu nr 20 poz. 13 - Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania kleszczy prostych czy zagiętych? 


Proste i zagięte
41. Dot. Pakietu nr 20 poz. 14 - Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania nożyczek 140mm czy 105 mm. 
Jeśli chodzi o nożyczki o dł. 140 mm prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 145 mm. 

Czy chodzi może o zaoferowanie miksu nożyczek 140 i 105 mm. 

Zamawiający dopuszcza nożyczki o dł. 145mm.

42. Dot. Pakietu nr 20 poz. 15 - Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania szczękorozwieracza Roese-König czy Davis Doyle. 

Szczękorozwieracz Roser-Konig długość 16cm

43. Dot. Pakietu nr 20 poz. 17 - Prosimy o sprecyzowanie  czy Zamawiający wymaga zaoferowania kleszczyków o dł. 170mm, 200 mm czy 250 mm. 
250 mm
44. Dot. Pakietu nr 20 poz. 18 - Prosimy o Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania językotrzymacza Collin o dł. 160 mm, 170 mm, czy 190 mm. 


Typ YOUNG 160 mm

45. Dot. Pakietu nr 21 poz.1 - Prosimy o dopuszczenie zestawu Nabatoff z prowadnicą elastyczną  o dł. 900 mm.
Zgodnie z SIWZ.

46. Dot. Pakietu nr 35 poz.11 - Prosimy o dopuszczenie kleszczy Wolf o dł. 240 mm. 


Zamawiający dopuszcza.

47. Dot. Pakietu nr 35 poz.13 - Prosimy o dopuszczenie nożyczek do cięcia drutu o dł. 175 mm lub 160 mm. 


Zamawiający dopuszcza dł. 175mm
48. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 45 dni od daty złożenia zamówienia. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie zawsze są na stanie magazynowym producenta w Niemczech, a proces produkcyjny narzędzi chirurgicznych jest bardzo długi.
Zgodnie z SIWZ

49. Dot. Pakietu nr 38 - Proszę o określenie jakiego standardu ma być wtyk do dozownika tlenu.
Typ AGA

50. Dot. Pakietu nr 29 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów o masie 3-20 kg?

Zamawiający dopuszcza.

51. Dot. Pakietu nr 29 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów o masie 10-50 kg?

Zamawiający dopuszcza.

52. Dot. Pakietu nr 29 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów o masie 4-15 kg?

Zgodnie z SIWZ.

53. Dot. Pakietu nr 29 poz. 5-8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwiłoby złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Zgodnie z SIWZ.

54. Dot. Pakietu nr 30 poz. 1-2 - Prosimy o określenie przedziału wagowego dla którego mają być przeznaczone czujniki w w/w pozycji.

Poniżej 30kg

55. Dot. Pakietu nr 30 poz. 3 - Prosimy o podzielenie w w/w pozycji na dwie różne pozycje. Monitory, z którymi mają być kompatybilne przedłużacze w tej pozycji, są dwoma różnymi przedłużaczami (monitory MEC1200 oraz Beneview korzystając z różnych technologii) i konieczne byłoby zaoferowanie dwóch różnych numerów katalogowych dla jednej pozycji, co jest niezgodne z orzecznictwem KIO (sygn. 2868/15), co w przeciwnym wypadku wiązałoby się z rozwiązaniem alternatywnym, a czego nie przewiduje SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.

56. Dot. Pakietu nr 36 poz.2 - Czy Zamawiający dopuści mankiet NIBP dla obwodu 27-35 cm?

Zamawiający dopuszcza.

57. Dot. Pakietu nr 36 poz.3 - Czy Zamawiający dopuści mankiet NIBP dla obwodu 20-26 cm?

Zamawiający dopuszcza.

58. Dot. Pakietu nr 36 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści mankiet NIBP dla obwodu 3-6 cm, 4-8 cm, 6-11 cm, 7-14 cm, 8-15 cm?

Zgodnie z SIWZ.

59. Dot. Pakietu nr 37 poz.1 - Prosimy o podzielenie w w/w pozycji na dwie różne pozycje. Monitory, z którymi mają być kompatybilne kable w tej pozycji, są dwoma różnymi przewodami (monitory wymienione przez Zamawiającego w tej pozycji korzystają z różnych technologii) i konieczne byłoby zaoferowanie dwóch różnych numerów katalogowych dla jednej pozycji, co jest niezgodne z orzecznictwem KIO (sygn. 2868/15), co w przeciwnym wypadku wiązałoby się z rozwiązaniem alternatywnym, a czego nie przewiduje SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.

60. Dot. Pakietu nr 37 poz.1 - Prosimy o wydzielenie kabli 5-odprowadzeniowych do monitora M9500 do osobnego pakietu, co umożliwiłoby złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Zgodnie z SIWZ.
61. Dot. Pakietu nr 37 poz.2 - Prosimy o podanie nr katalogowego kabla obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami.

Zgodnie z SIWZ.

62. Dot. Pakietu nr 48 poz.5 - Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny o pojemności 1800 ml z rezerwuarem tlenowym o pojemności 1700 ml, spełniający pozostałe wymagania?

Zgodnie z SIWZ.

63. Dot. Pakietu nr 48 poz.6 - Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny z rezerwuarem tlenowym o pojemności 1700 ml oraz z drenem jednorazowym, spełniający pozostałe wymagania?

Zgodnie z SIWZ.

64. Dot. Pakietu nr 48 poz.7 - Czy Zamawiający dopuści wielorazowy worek samorozprężalny o pojemności 320 ml i rezerwuarem o pojemności 900 ml z silikony, spełniający pozostałe wymagania?
Zamawiający dopuszcza.

65. Dot. Pakietu nr 1 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie pasa na stół operacyjny, zapewniającego stabilność i ochronę pacjenta, z zapięciem typu klamra, pasującego do stołów operacyjnych, o wymiarach części żelowej: 505x85x8 mm

Zgodnie z SIWZ.

66. Dot. Pakietu nr 1 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie pasów, przypinanych do łóżka za pomocą zamka magnetycznego, zapinanych na kończynach za pomocą rzepów o wymiarach:

Pasy na nadgarstki: 30x6,5 cm, pasy na kostki: 40x6,5 cm

W komplecie: 1 para pasów na nadgarstki/kostki, 2 zamki magnetyczne, 1 klucz magnetyczny

Zgodnie z SIWZ.

67. Dot. Pakietu nr 6 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje 6000 listków maty?

Tak

68. Dot. Pakietu nr 27 poz.2 - Prosimy o podanie ilości odprowadzeń

5 odprowadzeń

69. Dot. Pakietu nr 27 poz. 6 - Prosimy o podanie jaki moduł posiada Zamawiający w monitorze T5/T8 – Nellcor, Nellcor Oximax czy Masimo?

Nellcor Oximax

70. Dot. Pakietu nr 27 poz. 4, 5, 6, 7 8 - Prosimy o wskazanie dla poszczególnych pozycji czy czujniki mają być wpinane do kabla przedłużającego czy bezpośrednio do monitora

Wpinane do kabla przedłużającego

71. Dot. Pakietu nr 28 poz.2 - Prosimy o podanie ilości odprowadzeń

5 odprowadzeń
72. Dot. Pakietu nr 28 poz.3 - Czy chodzi o czujnik wielorazowy? Czy czujnik ma być wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego?

Czujnik wielorazowy, wpinany i bezpośrednio do monitora i do kabla przedłużającego.

73. Dot. Pakietu nr 28 poz. 6 - Czy czujnik ma być wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego?

Bezpośrednio do monitora.

74. Dot. Pakietu nr 29 poz. 1-8 - Czy czujniki mają być wpinane bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego?

Do kabla przedłużającego.

75. Dot. Pakietu nr 33 poz. 1 - Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców oraz wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o dopuszczenie pasów wykonanych w 100% z poliestru, o wzmocnionej strukturze, posiadające wzmocnione i miękko wyściełane szwy zapobiegające zranieniu pacjenta, przelotki zaplombowane ultradźwiękowo, zamykane na klucz magnetyczny, z możliwością prania w 90°C oraz możliwością sterylizacji przy użyciu następujących procedur sterylizacyjnych:
· tlenek etylenu

· nasycona para, 120˚, w krótkim cyklu (20 min)

· promieniowanie gamma

Zgodnie z SIWZ.

76. Dot. Pakietu nr 36 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 34-47 cm

Zamawiający dopuszcza.

77. Dot. Pakietu nr 36 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 25-35 cm

Zamawiający dopuszcza.

78. Dot. Pakietu nr 36 poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 18-26 cm

Zamawiający dopuszcza.

79. Dot. Pakietu nr 36 poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 4-8; 6-11; 7-13 cm

Zamawiający dopuszcza.

80. Dot. Pakietu nr 37 poz. 1 - Czy chodzi o przewody dołączeniowe kompatybilne z kablami głównymi Bene View, Mindray, MEC  1200, Emtel, M 9500? Tak chodzi o przewody dołączeniowe.
Prosimy o podanie jakie złącza posiada Zamawiający w w/w kablach głównych – nieekranowane DIN czy ekranowane  VS/Euro?

VS/Euro

81. Dot. Pakietu nr 37 poz. 2 - Prosimy o wyjaśnienie, czy chodzi o elektrody noworodkowe z kabelkiem?

Tak

82. Dot. Pakietu nr 42 poz. 5, 6, 7, 8 - Prosimy o wydzielenie pozycji 5, 6, 7, 8 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców oraz wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Zgodnie z SIWZ.

83. Dot. Pakietu nr 42 poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie elektrod przyssawkowych, pakowanych po 6 szt. w komplecie

Zamawiający nie wie o co chodzi Wykonawcy, zadając to pytanie do Pakietu nr 42 poz. 3
84. Dot. Pakietu nr 44 - Prosimy o dopuszczenie poduszki z pokrowcem, o wymiarach 50x60 cm lub 50x85 cm, wypełnionych w 50% pianką i w 50% włóknami poliestrowymi, zewnętrzne higieniczne pokrowce nie przepuszczają cieczy i są paro przepuszczalne co zmniejsza ryzyko maceracji skóry. Pokrowce mogą być czyszczone za pomocą detergentów i dezynfekowane detergentami na bazie alkoholu. Prać w prace w max. 95ºC

Zgodnie z SIWZ.

85. Dot. Pakietu nr 45 poz. 1, 2, 3 - Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców oraz wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Zgodnie z SIWZ.

86. Dot. warunków umowy § 2 ust. 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Zgodnie z SIWZ.
87. Dot. warunków umowy § 2 ust. 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 15 Zamawiający zastrzega sobie prawo, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, do nabycia niedostarczonych zgodnie z umową produktów u osoby trzeciej, jeżeli a/ Wykonawca nie dostarczył danego towaru w terminie, lub b/ Wykonawca dostarczył towar wadliwy lub niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zamówieniu. Zamawiający w takim przypadku może zamówić u osoby trzeciej w/w produkty, a Wykonawca  zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz osoby trzeciej. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych z tytułu opóźnienia w dostawie towaru bądź z tytułu dostawy towaru wadliwego, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez osobę trzecią - wykonawcę zastępczego.”

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 2 ust. 17 na następujący:
„Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 15 Zamawiający zastrzega sobie prawo, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu (faksem lub e-mailem) Wykonawcy do należytej realizacji umowy, do nabycia niedostarczonych zgodnie z umową produktów u osoby trzeciej, jeżeli a/ Wykonawca nie dostarczył danego towaru w terminie, lub b/ Wykonawca dostarczył towar wadliwy lub niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zamówieniu. Zamawiający w takim przypadku może zamówić u osoby trzeciej w/w produkty, a Wykonawca  zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz osoby trzeciej. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych z tytułu opóźnienia w dostawie towaru bądź z tytułu dostawy towaru wadliwego, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez osobę trzecią - wykonawcę zastępczego.”
88. Dot. warunków umowy § 3 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”


Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 4.

89. Dot. warunków umowy § 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”


Zgodnie z SIWZ.

90. Dot. warunków umowy § 7 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, a także dokonać cesji w formie umowy poręczenia, czy wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 k.c.. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”


Zgodnie z SIWZ.
91. Dot. warunków umowy § 5 ust. 1 C - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Czy chodzi o § 8 ust. 1 lit. c? Jeżeli tak, to Zamawiający nie wyraża zgody.
92. Dot. warunków umowy § 9 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem w razie niewykonania lub powtarzającego się nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (co najmniej 3 razy w skali kwartału) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego (co najmniej 3 razy w skali kwartału), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.”


Zamawiający wyraża zgodę.
93. Dot. Pakietu nr 41 - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 30 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Zamawiający dopuszcza.

94. Dot. Pakietu nr 41 - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 45 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Zamawiający dopuszcza pętlę o średnicy 30mm

95. Dot. Pakietu nr 41 - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonu napełnianego do średnic 8,5 – 12 – 15 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Zgodnie z SIWZ.

96. Dot. Pakietu nr 41 - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonu napełnianego do średnic 12 – 15 - 18 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Zgodnie z SIWZ.

97. Dot. Pakietu nr 41 - Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu z końcówką temperowaną ze śr. 2,3 mm do 1,8 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Zamawiający dopuszcza.

98. Dot. Pakietu nr 41 - Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie kleszczyków polerowanych na całej długości, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Zamawiający dopuszcza.

99. Dot. Pakietu nr 41 - Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie balonów o długości 55 mm, średnica cewnika 7,3 Fr, długość cewnika 240 cm, dwa znaczniki RTG pod balonem na jego końcach, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Zgodnie z SIWZ.
100. Dot. Pakietu nr 47 - Zamawiający opisał ubrania operacyjne nie precyzując czy zamówienie dotyczy ubrań jednorazowego czy wielokrotnego użytku. Wykonawcy nie będą w stanie wycenić Pakietu bez informacji na jaki typ ubrań Zamawiający złożył zamówienie.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie jaki typ ubrań operacyjnych jest przedmiotem zamówienia: ubrania jednorazowego czy wielorazowego użytku?


Ubrania wielorazowego użytku.

101. Dot. Pakietu nr 47 - Zamawiający złożył Zamówienie na ubrania operacyjne zgodne z normą PN-EN 13795. Czy Zamawiający wymaga, aby ubrania były w pełni zgodne z normą PN-EN 13795, tj. w zakresie takich parametrów jak:

- pylenie,

- czystość pod względem cząstek stałych,

- czystość mikrobiologiczna,

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho,

- wytrzymałość na wypychanie na sucho,

- odporność na przenikanie mikroorganizmów na sucho.

Zamawiający wymaga aby ubrania spełniały wymagania normy PN-EN 13795.

102. Dot. Pakietu nr 47 - Zamawiający złożył zamówienie na ubrania operacyjne nie opisując jednak z jakiej tkaniny mają być wykonane. Według naszego wieloletniego doświadczenia w przypadku ubrań wielokrotnego użytku najbardziej komfortowe i najlepsze jakościowo są ubrania operacyjne  wykonane z tkanin bawełniano-poliestrowych o zawartości bawełny co najmniej 60% i o maksymalnej gramaturze 135g/m2.

Czy w przypadku złożenia zamówienia na ubrania operacyjnego wielorazowego użytku Zamawiający wymaga, aby ubrania były wykonane z niepylącej tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny co najmniej 60% i gramaturze maksymalnej 135g/m2?

Zamawiający wymaga aby ubrania spełniały wymagania normy PN-EN 13795.
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