Kutno, dnia 03.09.2019 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.
Nr postępowania ZP/14/19

	„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
[bookmark: _GoBack]Zamawiający dopuszcza przyjęcie oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta, a także gdy oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert, potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa a art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
2. Dotyczy Pakietu nr 16 pozycja 1 
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza szczoteczki z chlorheksydyną, które są wyrobem kosmetycznym zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i posiadają 23% stawkę podatku VAT.
Zamawiający dopuszcza.
3. Dotyczy  Pakietu nr 16 pozycja 1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i dopuszczenie szczoteczek niesterylnych, z uwagi na fakt, że szczoteczki zawierające gąbkę nasączoną środkiem dezynfekcyjnym (4% glukonianem chlorheksydyny) nie są poddawane procesowi sterylizacji, czyli nie są jałowe. Antyseptyczność  zapewnia detergent o bardzo silnym działaniu bakteriobójczym oraz szczelne opakowanie.
Omyłka pisarska.
4. Dotyczy Pakietu nr 30 pozycja 1 
1. Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.
Zamawiający dopuszcza.
5. Dotyczy Pakietu nr 31 pozycja 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ma na myśli 250 sztuk golarek, czy też 250 opakowań a’40 szt.?
250 sztuk
6. Dotyczy Pakietu nr 31, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści golarki pakowane po 50 sztuk?
Zamawiający dopuszcza.
7. Dotyczy  Pakietu nr 31, pozycja 1 
Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?
Zamawiający dopuszcza.
8. Dotyczy Pakietu nr 2
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 2 kaniuli dotętniczej z zamknięciem typu Floswitch  o standardowej długości 45 mm i rozmiarze 20 G.
Zamawiający dopuszcza.


9. Dotyczy Pakietu nr 2
Prosimy o uszczegółowienie, czy w pakiecie 2 wymagane jest zaoferowanie kaniuli dotętniczej powlekanej silikonem dla łatwiejszej i bezpieczniejszej implamentacji.
Zamawiający nie wymaga.
10. Dotyczy Pakietu nr 13
Co Zamawiający miał na myśli pisząc w opisie worka, że jest „z odpływem na rzep Q60”?
Zamawiający dopuszcza.
11. Dotyczy zapisów umowy
Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy umowy w § 8 na:
1.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów  i  w  wysokościach:
a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
b) za dostarczenie towaru z wadami 0,2% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za  każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo  zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości  i ilości;
c) za odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy);
Zgodnie z SIWZ.
12. Dotyczy zapisów SIWZ:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
Zgodnie z odp. na pyt. nr 1.
13. Dotyczy zapisów SIWZ:
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
TAK
14. Dotyczy Pakietu nr 36 
Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga etykiet samoprzylepnych typu Blitz ze wskaźnikiem czy bez wskaźnika? 
Ze wskaźnikiem.
15. Dotyczy Pakietu nr 36 
Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga etykiet samoprzylepnych typu Blitz dwurzędowych czy trzyrzędowych? 
Trzyrzędowych.
16. Dotyczy Pakietu nr 36 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia zgodności z normą ISO 11140  wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Etykiety samoprzylepne bez wskaźnika i ze wskaźnikiem  nie są wyrobami medycznymi. Etykiety samoprzylepne ze wskaźnikiem traktowane są jako testy diagnostyczne , stąd ich certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, a także nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych, ani przez żadne inne przepisy prawne. 
Czy Zamawiający zgodzi się zatem na dołączenie potwierdzenia zgodności produktu z normami, które zostało wydane przez producenta testu?
Zgodnie z SIWZ.
17. Dotyczy Pakietu nr 12
Prosimy o wydzielenie pozycji 4 i 5 z pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty na pozostały asortyment.
Zgodnie z SIWZ.
18. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników w opakowaniach a’2 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości z 60 000 sztuk na 30 000 op. a’2szt.
Zamawiający dopuszcza.
Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o wydzielenie tej pozycji z pakietu z serwetami operacyjnymi i możliwość oferowania produktu jako odrębne zadanie.
Zgodnie z SIWZ.
19. Dotyczy Pakietu nr 30
Czy Zamawiający dopuści myjkę z włókien watolinowych z jednej strony 120g nasączone mydłem, z drugiej strony 100g bez mydła?
Zgodnie z SIWZ
20. Dotyczy Pakietu nr 30
Czy można zaoferować cenę za opakowanie a’20 szt. z przeliczeniem ilości ze 160 000 szt. na 8 000 op. a’20 szt.?
Zamawiający dopuszcza.
21. Dotyczy Pakietu nr 26 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do sprzedającego doprecyzowanie czy zamawiający wymaga aby igła przeznaczona do portu naczyniowego posiadała dren z zaciskiem? 
Zamawiający dopuszcza.
22. Dotyczy Pakietu nr 24 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci bloczków kostnych w rozmiarach 20mmx5mmx5mm?
Zamawiający dopuszcza.
23. Dotyczy Pakietu nr 24 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci bloczków kostnych w rozmiarach 28mmx30mmx15mm?
Zamawiający dopuszcza
24. Dotyczy Pakietu nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia dostarczanego na podstawie obecnie trwającej umowy przetargowej
Zamawiający dopuszcza.
25. Dotyczy Pakietu nr 8
[image: ]Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu w składzie: 
· [bookmark: _Hlk497817610]1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
· 2 ręczniki do rąk
· 1 rzep 2,5 x 30 cm
· 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny 
· 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni),  z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami
· 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP o gramaturze 60 g/m2.
Na opakowaniu 4 etykiety TAG.
Zamawiający dopuszcza.
26. Dotyczy Pakietu nr 15
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również monofilamentowy kompozyt włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu–25; gramatura 28 g/m2; średnica porów 3-4 mm; wchłanialny element poliglekapron-25 (ok. 84 dni) cienkie filamenty – poniżej 1 mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9%; elastyczny, którego naciągnięcie ma proporcje wymiarowe 4:1, rozmiar 30x30 cm?
Zamawiający dopuszcza
27.Dotyczy Pakietu nr 9
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poprzez opis „Taśmy do zaopatrzenia wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentowe, polipropylenowe.” Rozumie i będzie wymagał taśmę wykonaną z polipropylenu/monofilament, taśma: wielkość porów pow. 100 mikronów. Taśma: szerokość 1,1 cm, długość min. 40 cm, laserowe cięcie taśmy, taśma w plastikowej osłonce, dwie jednorazowe heliakalne prowadnice ze stali nierdzewnej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out”, z plastikową osłonką, połączone na stałe z taśmą, stalowa prowadnica skrzydełkowa o regulowanej długości służąca do prawidłowego przeprowadzenia heliakalnych prowadnic z wskaźnikiem głębokości położenia w tkance, system całkowicie jednorazowy?
Zamawiający dopuszcza.
28. Dotyczy Rozdziału XII pkt 8 ppkt. e) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby korespondencja i rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?  W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
Zamawiający wyraża zgodę.
29. Dotyczy Pakietu nr 6 
Czy można zaoferować zestaw laparoskopii ginekologicznej wykonany z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 56g/m2, odporności na penetrację płynów 250cmH2O, wytrzymałość na wypychanie 150 Kpa
Skład zestawu:
·	pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm – 1 szt
·	kompres włókninowy 40g 4warstwy 10x20cm – 2 szt.
·	taśma medyczna 9x50cm przylepna – 1 szt.
·	serweta 56 g/m2 90x75cm – 1szt.
·	serweta na stół instrumentarium 190x150cm – 1szt. 
·	serweta dwuwarstwowa podfoliowana 56g/m2 265x180cm 2 otwory przylepne ze  zintegrowanymi nogawicami – 1szt.
[image: ]

Zamawiający dopuszcza.
30. Dotyczy Pakietu nr 8 
Czy Zamawiający dopuści aby serweta pod pośladki była pakowania osobno?
Zamawiający dopuszcza.
31. Dotyczy Pakietu nr 10  poz. 1 
Czy można  zaoferować zestaw do szycia porodowego zawierający w swoim składzie
kompresy włókninowe 7,5cm x 7,5cm  4W 40g/m2 – 10 szt., 
kompresy włókninowe 10cmx 10cm  4W 40g/m2  - 20 szt., 
pokrowiec na nogi o wym. 80x120cm,  wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2  - 2 szt.,
serweta włókninowa podfoliowaną 180x90cm – 1 szt.
Zamawiający dopuszcza.
32. Dotyczy Pakietu nr 12
Poz. 3 - Czy można zaoferować serwetę sterylną wielowarstwową o rozmiarze 150cm x 90cm?
Zamawiający dopuszcza.
Poz. 3 - Czy można zaoferować serwetę sterylną wielowarstwową o rozmiarze 130cm x 90cm?
Zgodnie z SIWZ
Poz. 4 - Czy można zaoferować serwetę sterylną wielowarstwową o rozmiarze 240x180cm z przylepcem o długości 180cm na krótszym boku?
Zamawiający dopuszcza
Poz. 4 – Czy można zaoferować serwetę sterylną wielowarstwową o rozmiarze 200 x 150cm z przylepcem o długości 75cm na krótszym boku?
Zgodnie z SIWZ
Poz. 5 – Czy można zaoferować serwetę sterylną wielowarstwową o rozmiarze 240cm x 150cm z przylepcem o długości 60cm na dłuższym boku?
Zgodnie z SIWZ
Poz. 2-6 – Czy należy zaoferować serwety nieprzemakalne?
Zamawiający dopuszcza.
33. Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2
Czy można zaoferować siatkę o grubości ok. 0,75mm, wielkość porów ok. 3,3mm2?
Zamawiający dopuszcza.
34. Dotyczy Pakietu nr 25 poz. 1
Czy można zaoferować zestaw do mycia pola operacyjnego pakowanego o składzie:
Miska 250ml, Tupfery 3 szt, nie mniejsze niż 5 cm, Korcang
Zgodnie z SIWZ
Lub 
Miska 200ml, Tupfery nie mniejsze niż 5 cm 5szt., Korcang?
Zgodnie z SIWZ.
35. Dotyczy treści umowy
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Tak.
36. Dotyczy treści umowy 
Zważywszy na treść § 3 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. 
Zgodnie z zapisem projektu umowy.
37. Dotyczy treści umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt. a) i b) wzoru umowy słowa „każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” zastąpić słowami „każdy rozpoczęty zwłoki”
 Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. 
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r.  KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.
Zgodnie z SIWZ.
38. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 3- częściowej osłony na ramię „C” o wymiarach 2 x osłona przetwornika obrazu 65 x 75 cm oraz 1 x osłona na ramię "C" o 30 x 195 cm?
Zamawiający dopuszcza.
39. Dotyczy Pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu w następującym składzie:
1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)
10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm
1 ręcznik 30 cm x 20 cm
1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm
1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm
1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z  zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE
1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 85 cm x 92 cm  typu kieszeń  w kształcie rożka z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę   
Zamawiający dopuszcza.    


40. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników pakowanych a'2szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza
41. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 4
[bookmark: _Hlk17460820]Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 250 cm, z paskiem lepnym na dłuższym boku o długości min. 100 cm?
Zamawiający dopuszcza
42. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 180 cm, z paskiem lepnym na dłuższym boku o długości min. 100 cm?
Zgodnie z SIWZ.
43. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 240 cm, z paskiem lepnym na dłuższym boku o długości min. 100 cm?
Zamawiający dopuszcza.
44. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 240 cm?
Zamawiający dopuszcza.
45. Dotyczy Pakietu  nr 12 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 180 cm?
Zgodnie z SIWZ.
46. Dotyczy Pakietu nr 5
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2:
· 1 x serweta samoprzylepna  o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
· 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.?
Zamawiający dopuszcza.
47. Dotyczy Pakietu nr 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2? Zestaw ten był testowany u Państwa i uzyskał pozytywną opinię.
Zamawiający dopuszcza.
48. Dotyczy Pakietu nr 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2,  zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?
Zamawiający dopuszcza.
49. Dotyczy Pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Zestaw serwet do porodu o minimalnym składzie:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2.
· 1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm
· 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
· 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm,
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ?
Zamawiający dopuszcza.
50. Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1
1.       Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 70cm x 120cm wykonaną z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m2?
Zamawiający dopuszcza.
2.       Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową (włóknina polipropylenowa + folia PE) o gramaturze 56 g/m2 w rozmiarze 100cm x 150cm?
Zamawiający dopuszcza.
51. Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik do żyły pępowinowej wykonanej z PVC ? 
Zamawiający dopuszcza.
52. Dotyczy Pakietu nr 20 poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do upustu krwi o pojemności od 450 ml?
Zamawiający dopuszcza.


53. Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1
1) Czy Zamawiający dopuści pojemnik 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm?
Zgodnie z SIWZ.
2) Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 75cm x 90cm o gramaturze 40 g/m2 (włóknina polipropylenowa typu Spunlace 25 g/m2 + folia PE 15 g/m2) z centralnym otworem o średnicy 7cm? Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu. Niższa gramatura
powoduje, że serweta jest delikatnie przeźroczysta, co pozwala na kontrolowanie reakcji organizmu wokół miejsca zabiegowego.
Zgodnie z SIWZ.
3) Czy Zamawiający dopuści szew dołączony osobno do zestawu na zewnątrz opakowania?
Zamawiający dopuszcza.
54. Dotyczy Pakietu nr 25 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw z 5 sztukami tupferów gazowych o śr. 4cm (rozmiar po rozłożeniu 30cm x 30cm) bez znacznika RTG?
Zamawiający dopuszcza.
55. Dotyczy Pakietu nr 12 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm?
Zamawiający dopuszcza.
56. Dotyczy Pakietu nr 12 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?
Zgodnie z SIWZ
57. Dotyczy Pakietu nr 12 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x210cm?
Zamawiający dopuszcza.
58. Dotyczy Pakietu nr 30
Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączonej obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2, niezwężana w nadgarstku?
Zamawiający dopuszcza.
59. Dotyczy Pakietu nr 30
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza.
60. Dotyczy Pakietu nr  31 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne w opakowaniu a’50 sztuk  ?
Zamawiający dopuszcza.
61. Dotyczy Pakietu nr  5
Zestaw serwet do cięcia cesarskiego:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. 
•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów 
•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
•	1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 
Zamawiający dopuszcza.
62. Dotyczy Pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.
•	2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm
•	6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
•	1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
•	2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową  o wymiarach 60 cm x 90 cm
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350% ?
Zamawiający dopuszcza.
63. Dotyczy Pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.
•	2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm
•	6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
•	1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
•	2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową  o wymiarach 60 cm x 90 cm
•	1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm
•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350% ?
Zamawiający dopuszcza.
64. Dotyczy Pakietu nr  5
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
	Serweta samoprzylepna  o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75cm x 85cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205,6/199,4kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91,6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41,7cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610
	1

	Serweta wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m2 oraz chłonnej włókniny (50% wiskoza + 50% poliester) w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60cm x 140cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym ze wzmocnieniem w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 
	1

	Serwetka chłonna/ręcznik do rąk 30cm x 30cm z włókniny typu Spunlace
	4

	Serweta chłonna dla noworodka 75cm x 80cm z włókniny typu Spunlace
	1

	Serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150cm x 190cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 35g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej (50% wiskoza + 50% poliester) o gramaturze 28g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 63g/m2. Rozmiar wzmocnienia 65cm x 150cm
	1

	Serweta operacyjna 75cm x 90cm 2 warstwowa
	1

	Serweta oper.z gaz.17N 4W 45cmx45cm z nitką rtg i tasiemką
	2



W opakowaniu typu Tyvec ?
Zamawiający dopuszcza.
65. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 i 2
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 i 2 dopuści kaniulę wykonaną z FEP (powszechnie stosowany materiał)?
Zamawiający dopuszcza.
66. Dotyczy Pakietu nr  31 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk?
Zamawiający dopuszcza.
67. Dotyczy Pakietu nr 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie olejku w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych z innowacyjną formułą fluidu, wykazującego doskonałe właściwości smarujące i nawilżające produktu, który nie klei się, nie pozostawia smug, nie rozmazuje się, bez węglowodorów fluorowanych. Stosowany na czyste metalowe narzędzia, przed poddaniem
ich sterylizacji. Konserwacja poprzez długotrwałą ochronę przed korozją. Skład: medyczne oleje białe, gaz nośny: propan, butan. Wyrób medyczny. Opakowania 400ml z końcówką spryskującą.
Zamawiający dopuszcza.
68. Dotyczy Pakietu nr 30
Prosimy o potwierdzenie że z uwagi na znaczące oszczędności zamawiający wymaga rękawic/myjek gotowych do użycia bez konieczności aktywacji wodą.
Zgodnie z SIWZ.
69. Dotyczy Pakietu nr 30 
Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe go użycia, nie wymagające spłukiwania, nie zawierające mydła rękawiczki do mycia i pielęgnacji ciała bez użycia wody. Posiadające pH neutralne dla skóry. Wykonane z włókna polipropylenowego. Chroniące i pielęgnujące skórę m.in. dzięki zawartości allantoiny. W razie potrzeby opakowanie przed użyciem może być podgrzane w kuchence mikrofalowej (30 sek./600W). Rozmiar 15,5 cm x 23,5 cm. Kształt prostokąta, nie zwężane w nadgarstku. Łączenie zgrzewane. Opakowanie 10 szt. rękawic. Kosmetyk. 
Zgodnie z SIWZ.
70. Dotyczy- pytanie ogólne
Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano szt. myjek prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Zgodnie z SIWZ.
71. Dotyczy Pakietu nr  29 i 30
Czy Zamawiający dopuści wykaz dostaw na  dostawy środków dezynfekcyjnych (w tym wyrobów medycznych, kosmetyków)?
Zgodnie z SIWZ.
72. Dotyczy Pakietu  nr 30 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści gramaturę 100 g/m2 od strony myjącej i 70 g/m2 z drugiej strony? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.
73 .Dotyczy Pakietu nr 31
Jaka jest ilość golarek w pakiecie nr 31 – GOLARKI MEDYCZNE czy chodzi o 250 sztuk czy opakowań?
250 sztuk.
74. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 wymaga kaniuli dożylnej wykonanej z PUR z 6 wtopionionymi paskami radiocieniującymi z dodatkowym otworem przy ostrzu igły umożliwiającym natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.
75. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 2 wymaga kaniuli dożylnej wykonanej z PUR z 6 wtopionionymi paskami radiocieniującymi z dodatkowym otworem przy ostrzu igły umożliwiającym natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.


76. Dotyczy SIWZ, rozdział VII ust. 3.2)
Prosimy Zamawiającego o modyfikację ww. zapisu i wprowadzenie wymogu dostarczenia dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu na etapie badania oferty na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia aktualności posiadanych dokumentów.
Zgodnie z SIWZ.
77. Dotyczy SIWZ, rozdział XIV ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.
Zgodnie z SIWZ.
78. Dotyczy załącznika nr 8, projekt umowy, §2 ust. 8,9
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z projektu umowy §2 ust. 8,9.
Zgodnie z SIWZ.
79. Dotyczy załącznika nr 8, projekt umowy, §8 ust.1 lit. a)
Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki procentowej kar umownych na 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Zgodnie z SIWZ.
80. Dotyczy załącznika nr 8, projekt umowy, §8 ust.1 lit. b)
Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki procentowej kar umownych na 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnia, licząc od dnia, w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem, co do jakości i ilości. 
Zgodnie z SIWZ.
81. Dotyczy załącznika nr 8, projekt umowy, §8 ust.1 lit. c)
Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki procentowej kar umownych na 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy).
Zgodnie z SIWZ.
82. Dotyczy  Pakietu nr 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2- warstwowego ( pp+ pe ) o min. gramaturze 55 g/m2 i następującym składzie:
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (bez portu) oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym polietylenową folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)
1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
2 ręczniki celulozowe 33 x 30 cm
Pozostałe parametry obłożenia bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
83. Dotyczy Pakietu nr 5 	
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego, w którym folia w serwecie głównej posiada grubość min. 0,06 mm i przepuszczalności dla pary wodnej= 0? Pytanie nasze wynika z faktu, iż aby zapewnić pełnobarierowość obłożenia, folia w serwetach operacyjnych nie może być paroprzepuszczalna, a więc jej wartość powinna być równa 0.
Zamawiający dopuszcza.
84. Dotyczy  Pakietu nr 6
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do laparoskopii ginekologicznej wykonanego z laminatu 2- warstwowego z dodatkowymi parami chłonnymi o następującym składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 
1 serweta brzuszno-kroczowa z padami chłonnymi (otwory19 x 29 cm i 9 x 12 cm) 230 x 250 cm, serweta wyposażona w 3 uchwyty na kable 
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Pozostałe parametry bez zmian
Zamawiający dopuszcza.
 85. Dotyczy Pakietu nr 10
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia poporodowego wykonanego z laminatu 2- warstwowego ( pp+ pe ) o min. gramaturze 55 g/m o następującym składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy 120 x 75 cm (opakowanie zestawu)
1 x serweta podpośladkowa z 1 workiem na płyny 100 x 120 cm
1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm
1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm niebieskie
10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40 g/m²
5 x tupfer z gazy 24x24 cm 20 nitek
1 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm
Zestaw zapakowany w torbę papierowo- foliową z 4 etykietami samoprzylepnymi ułatwiającymi prowadzenie dokumentacji medycznej.
Zamawiający dopuszcza.
86. Dotyczy  Pakietu nr 12
1) Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ściereczek chłonnych w rozmiarze 30 x 33 cm, pakowanych w opakowania a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza
2) Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 170 x 300 cm lub 150 x 240 cm?
Zamawiający dopuszcza
3) Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 175 x 200 cm?
Zamawiający dopuszcza
87. Dotyczy  Pakietu nr  22
Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ambulatoryjnego do zakładania wkłuć    centralnych z etykietą przylepną o następującym składzie:
6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 
4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki 
1 x kleszczyki plastikowe 
1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 
1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm 
1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części),   
      otwór przylepny 
1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana) 
1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana) 
1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana) 
1 x ostrze – skalpel 6,5 cm (zapakowane) 
1 x igłotrzymacz 13 cm 
1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)
 Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
Zgodnie z SIWZ.
Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ambulatoryjnego do znieczulenia przewodowego o następującym składzie:
1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm 
1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną 
1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 
1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml 
1 x igła 18G x 1 1/2 
1 x igła 22G x 1 1/4 
6 x tupfer z gazy wielkości śliwki 
1 x opatrunek Cosmopor E 7,2 x 5 cm
Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
Zgodnie z SIWZ.
 88. Dotyczy  Pakietu nr 25	
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ambulatoryjnego do mycia pola operacyjnego o następującym składzie:
6 x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości jajka 
1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
 Opakowanie:  Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
LUB
5 x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości jajka 
1 x kleszczyki plastikowe, 24 cm 
1 x transparentna miseczka plastikowa 150 ml 
Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
Zamawiający dopuszcza.
89. Dotyczy zapisów  SIWZ - PROJEKT UMOWY § 8, ust. 1a-b
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w w/w paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”? 
Pytanie nasze wynika z faktu, iż przesłanką do naliczenia kary umownej winna być zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”
Zgodnie z SIWZ.
90. Dotyczy projektu umowy
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie, w § 2 ust. 12 projektu umowy, 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji” na „…dni roboczych od dnia uznania danej reklamacji”.
Zgodnie z SIWZ.
91. Dotyczy projektu umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b): 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
a)	w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto  nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru;
Zgodnie z SIWZ.
b)	za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za  każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo  zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości  i ilości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami.
Zgodnie z SIWZ.
92.  Dotyczy pakiet 28, punkt 2
1) Prosimy o podanie ilości pojemników wielorazowych, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć nieodpłatnie.
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający umieścił zapis „Dostawca wkładów workowych zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć wskazaną przez Zamawiającego ilość pojemników wielorazowych…”. 
Opis ten jest za mało precyzyjny, dlatego wnosimy o podanie maksymalnej ilości pojemników jakiej Zamawiający będzie wymagał, tak aby Wykonawca był w stanie zabezpieczyć dostępność pojemników i nie był narażony na ewentualne kary za opóźnienia w dostawie z powodu braku w asortymencie. 
pojemników wielorazowych (kanistrów) 1000ml – 40szt.
pojemników wielorazowych (kanistrów) 2000ml – 80szt.
mocowań – 120szt.
drenów – 240m
2) Prosimy o wyjaśnienie, czy wymóg odnośnie nieodpłatnej dostawy pojemników wielorazowych dotyczy jedynie pojemników o pojemności 2000 ml?
Jednych i drugich.
3) Czy Zamawiający dopuści dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej?
Zgodnie z SIWZ.
93. Dotyczy SIWZ, Rozdział VII, pkt.4, pakiet 28
1) Czy dla pakietu 28 Wkłady workowe do systemy odsysania,  Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia próbek w przypadku kiedy Wykonawca zobowiąże się przesłać karty katalogowe oraz instrukcje obsługi razem z ofertą, co pozwoli Zamawiającemu określić Czy proponowane wkłady są zgodne z wymaganiami?
Zgodnie z SIWZ.
2) Czy w pakiecie 28, wymóg odnośnie próbek dotyczy wkładów czy wkładów oraz pojemnika?
Wkładów i pojemnika.
94. Dotyczy Pakiet nr 4
Prosimy o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje lub wydzielenie poz. 1-3 do odrębnego pakietu. Obecna konstrukcja pakietu i opis przedmiotu zamówienia sugerują, iż Zamawiający preferuje konkretnego wykonawcę, gdyż tylko jedna firma posiada w ofercie wyspecyfikowany asortyment. W myśl zasady równego traktowania oraz zasady zachowania uczciwej konkurencji prosimy o umożliwienie innym wykonawcom równego dostępu do uzyskania zamówienia.
Zgodnie z SIWZ.
Poz. 1  Jednorazowy układ oddechowy
Prosimy o dopuszczenie układu o poniższych parametrach:
1)  Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra przystosowany do czepca do terapii wymiennych w składzie:
- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m,  wew. 10 mm,
- odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów     
  zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej 
  długości odcinka,
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m,
- odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m,
- zestaw generatora (efekt Coandy) w komplecie składającym się z:
•	generatora IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki,
•	kołyski do zamocowania generatora na czepcu, wykonaną z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym,
•	końcówki donosowej o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.),
miarki.
Zgodnie z SIWZ.
2) Prosimy o doprecyzowanie czy wraz z układem należy zaoferować opaskę mocującą oraz maskę nosową oraz w jakich ilościach? Bieżący zapis jest mało czytelny. 
Zgodnie z SIWZ.
3) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby układ posiadał zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra.
TAK
4) Prosimy o dopuszczenie opaski owijanej wokół głowy pacjenta, jest to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu do założenia generatora i rur w mocowaniu kołyskowym oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami, umożliwia zamocowanie kaniuli nosowej, dodatkowo dzięki konstrukcji w postaci opaski można wyregulować obwód do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddawanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki. Dostępne  rozmiary: XXS, XS, S, M, L, XL.
Zgodnie z SIWZ.
Poz. 2 Jednorazowy układ jednorazowy do resuscytacji
Prosimy o dopuszczenie układu z grzałką, która nie jest zatopiona w ścianie układu. 
Zgodnie z SIWZ.
Poz. 3 Jednorazowy układ oddechowy
1) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby układ posiadał zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra, dzięki czemu układ można stosować w wydłużonym okresie do 14 dni
TAK
2)   Czy układ ma być przeznaczony do przepływów powyżej 4L/min.?
TAK
3)  Czy komora nawilżacza ma posiadać konstrukcję zapobiegającą nadmiernemu zbieraniu kondensatu w obwodzie oddechowym?
TAK

95. Dotyczy pakietu nr  28
Czy w Pakiecie nr 28 zamawiający wymaga zaoferowania wkładów workowych z jednym króćcem t.j. króćcem pacjenta (króciec próżni znajduje się w pojemniku), nie wymagających odłączenia drenu od próżni podczas wymiany dla skrócenia czasu wymiany oraz uniknięcia ewentualnych pomyłek podczas podłączania drenów?
Zamawiający dopuszcza.
96. Dotyczy zapisów SIWZ
Czy zamawiający wymaga dostarczenia próbek razem z ofertą czy na wezwanie zamawiającego?
Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 3 SIWZ.
97. Dotyczy zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”
Zgodnie z odp. na pyt. nr 1.
98. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do cięcia cesarskiego. W skład zestawu wchodzi: 
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
-1 x  serweta na stolik Mayo 80x142 cm
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
-2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, otwór 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze 66g/m2), pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy, boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego 
Zamawiający dopuszcza.
99. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 
Z uwagi na fakt, że cesarskie cięcie jest zabiegiem obfitym w płyny prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby serweta do cięcia posiadała wzmocnienie chłonne wokół otworu oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki? 
Zamawiający dopuszcza.
100. Dotyczy Pakietu nr 35 poz. 1
Czy Zamawiający poprzez zapis „ Konstrukcja wyklucza jakiekolwiek szkodzenie skóry” rozumie, że ostrze tnące powinno znajdować się na górze w stosunku do części nieruchomej ostrza, co wyklucza jego kontakt ze skórą pacjenta?
Zgodnie z SIWZ.
								      Podpisał:
Prokurent		Prokurent
Irena Dałek		Kamil Krzewicki
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